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◼ 依頼者（送付者）が販売店等でエンドユーザーと
異なる場合は、エンドユーザー情報もご記入くだ
さい。

◼ 依頼者とエンドユーザーが同じ場合は、✓を選
択していただければエンドユーザー情報のご記
入は不要です。

依頼書１ページ目
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◼ 点検や校正をご希望のお客様へ発行する各種証
明書には、エンドユーザー名や住所を記載するも
のがあります。それらの記載に利用いたします。

◼ 修理のみをご希望のお客様は記入する必要はあり
ません。

◼ 前回発行の証明書と同じ記載をご希望の場合は、
前回発行の証明書番号をご記入ください。

◼ 各種証明書は和文、英文の指定ができます。両方
が必要な場合は、追加料金にて対応いたします。

依頼書１ページ目
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◼ 修理と校正といった複数選択可能ですが、小型
測定器では点検と校正はセットになります。

◼ 標準板そのものの校正は「一般校正」のみ選択
可能でISO 17025校正は非対応になります。

依頼書２ページ目

◼ 校正時の合否判定は「一般校正」ではデフォルト
で記載されますが、「ISO 17025校正」ではご指
定がある場合のみ記載されます。検査成績書で
の合否判定だけで十分かどうかご確認ください。

◼ 修理の場合は、不具合内容をご記入ください。

◼ 装置付属の標準板を同梱する際は、その標準
板の校正が必要か不要かもご記入ください。
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◼ 標準板の「一般校正」をご依頼の場合は、こちらに
詳細をご記入ください。

依頼書２ページ目

◼ ご依頼の装置が複数ある場合や標準板が備考欄
も含めて書ききれない場合は、依頼書2ページ目を
コピーしてご記入ください。依頼内容が複数ページ
になりますので、全ての用紙に送付者名とページ
情報をご記入ください。
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